
84 

 

 
 (59-45) 98بهار  1شماره  7دوره 

 

 
 مقاله پژوهشي 

 
محصول  Anti-Bو  Anti-Aهاي خوني  هاي گروه آگلوتيناسيون معرف تارزيابي مجدد قدر

 WHOالمللي  شركت پالايش و پژوهش خون، نسبت به استانداردهاي بين
 

 4، طيبه فتاحيان5، ليدا جليلي3، سعيد ريوندي2، مجتبي شرفي2، عليرضا شفايي1علي طالبيان
 
 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

كننتده واكتن ، سوسنانستيون     ، به طور مستقيم و بدون هر گونه نيازي به تقويت   ABOسيستم هاي  بادي آنتي
هاي خوني  هاي گروه در اين مطالعه قدرت عيار معرف .كنند هاي قرمز در سرم فيزيولوژي را آگلوتينه مي گلبول

Anti-A  وAnti-B تيناستتيون توليتتدي شتترك  پتتاپي  و پتتژوه  ختتون، نستتب  بتته حتتداق  قتتدرت آگلو
 . به روش هماگلوتيناسيون در لوله آزماي  ارزيابي شد WHOالمللي  استانداردهاي بين

 ها روش مواد و
هتاي متوكور بته عنتوان      استانداردهاي فوق، رق   براساس دستورالعم . بود تجربيمطالعه انجام شده از نوع 

از استانداردهاي رقيق شده فوق و از . شدند گرفته رهاي مورد آزماي  در نظ هاي مبنا در تيتراسيون نمونه رق 
هاي تهيته   يك حجم از هر غلظ  مبنا و رق . هاي سريال تهيه گرديد هاي خوني شرك ، رق  هاي گروه معرف

هاي آزماي  مخلوط گرديد و  در لوله Bو  A1  ،A2  ،A2Bهاي  از سلول% 2شده، با يك حجم از سوسنانسيون 
هتاي مختلتم متورد آزمتاي  نستب  بته        نتريفوژ، عيتار آگلوتيناستيون معترف   بعد از انكوباسيون پزم و سا

 . استانداردهاي موكور در لوله آزماي  به روش چشمي سنجيده شد
 ها يافته

هاي مربوط به شرك  پتاپي  و پتژوه     هاي انجام شده، عيار نمونه بر اساس نتايج به دس  آمده از آزماي 
بنابراين اين محصوپت از كيفي  قابت   . اس  WHOتاندارد رقيق شده عيار اس خون، درس  مطابق با حداق 

 . باشند هاي مطلوبي برخوردار مي قبول و از واكن 
 نتيجه گيری 

آزمتاي   . باشتد  هاي خوني، يك عام  مهتم در تمتمين ستيمتي انتقتال ختون متي       هاي گروه كيفي  معرف
ها نيس ، ولي با به كتارگيري استتانداردهاي    معرف آگلوتيناسيون روش قاب  اطميناني براي تعيين كيفي  اين

 . شود المللي، مشك  فوق تا حد زيادي مرتفع مي بين
 ، آگلوتيناسيون، استانداردها معرف :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 

 88/ 21/1 :تاريخ دريافت 
 21/21/88 :تاريخ پذيرش 

 
  21661-963: صندوق پستيـ  شركت پالايش و پژوهش خونشناسي ـ  متخصص آسيب: ـ مؤلف مسؤول2
 شركت پالايش و پژوهش خونـ  ـ دكتراي علوم آزمايشگاهي1
 شركت پالايش و پژوهش خونپزشكي ـ  ميكروب شناسيكارشناس ارشد  -9
 شركت پالايش و پژوهش خونشناسي ـ  كارشناس ميكروبـ 1
  ـ شركت پالايش و پژوهش خون  كارشناس علوم آزمايشگاهيـ 1
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  مقدمه 
به طور طبيعي تمامي افراد عليه  ر،ينطابق نظريه لنداشتام    
باشـند،   ها مي كه خود فاقد آن ABOهايي از سيستم  ژن آنتي

 ABOهاي  بادي جايي كه آنتي از آن. بادي هستند داراي آنتي
در افراد سالم وجود دارند، قانون لنداشتاينر به عنـوان يـ    

بـه هنگـام   )هـاي خـوني   قاعده اساسي در انتخاب فـرآورده 
به طـور   ABO هاي بادي آنتي .شود در نظر گرفته مي( تزريق

گونــه ســابره دريافــت خــون  طبيعــي در افــرادي كــه هــي 
  .نيز حضور دارند اند نداشته
 ،در حال حاضـر فـرب بـر ايـت اسـت كـه در طبيعـت           

هـا،   در بـاكتري  Bو  Aهـاي   ژن مشابه بـا آنتـي   يساختارهاي
دارد كه به دنبال تماس نوزاد با ها وجود  گياهان و گرده گل

ينـدي بـه   آتدريج افراد طـي فر ه هاي محيطي، ب ژن ايت آنتي
هـاي   بـادي  ها پاسـخ داده، آنتـي   صورت ايمونولوژي  به آن

ABO   ــرم ــما و س ــخيص در پ س ــل تش ــا آن قاب ــد  ه تولي
بادي، عبارت است از  حداكثر ميزاني از  عيار آنتي. شوند مي

ــي ــ  آنت ــي  ي ــه م ــادي ك ــ ب ــايي  توان ــود و توان ــق ش د رقي
 .    ژن را از دست ندهد آگلوتيناسيون با آنتي

 و Aدر افـراد گـروه    Bآنتـي   ، Bدر افراد گروه  Aآنتي     
شـامل   و عمدتاً شود ميتوليد  Oدر افراد گروه  Bو   Aآنتي
 IgG و به ميـزان بسـيار كمـي    IgMهايي از ك س  بادي آنتي
موجـود در سـرم افـراد    هـاي   بادي آنتي در عوب. باشند مي

  IgG، به طور عمده از كـ س  (A  ،Bآنتي ) Oگروه خوني 
 .هستند
به طور مستريم و بدون هـر   ABOهاي سيستم  بادي آنتي    

ــت   ــه تروي ــازي ب ــه ني ــيون   گون ــنش، سوسيانس ــده واك كنن
. كننـد  هاي قرمز در سرم فيزيولوژي را آگلوتينـه مـي   گلبول

 ـ بادي واكنش مطلوب ايت آنتي ا سـانتريووژكردن در دور  ها ب
دهـد و   رخ مـي ( گـراد  درجه سانتي 11)بالا و در دماي اتاق

گــراد نداشــته و  درجــه ســانتي 97نيــازي بــه انكوباســيون 
ــي ــانتريووژ   ب ــه س ــ  از مرحل ــپ پ ــاهده   ،درن ــل مش قاب
 (. 2)باشد مي
-Antiهاي  مطالعه حاضر به منظور ارزيابي مجدد معرف    

A  وAnti-B لايش و پــــژوهش توليــــدي شــــركت پــــا
هـاي   هـاي مشـابه شـركت    با معرف( هاي آرشيو نمونه)خون

 ت به ـ، نسب(به عنوان شاهد كنترلي تجاري)بيوتست و لورن

 .(1)انجام شده است WHOاستانداردهاي 
 

  هاروش مواد و 
اسـتانداردهاي  . بـود  تجربـي مطالعه انجام شـده از نـو        

كـه   بـود  WHO مورد استواده در ايت تحريق، استانداردهاي
Anti-A المللـي   آن توسط آزمايشگاه مرجع گروه خوني بيت

ــايع  ــتان از م ــتول انگلس ــاوي   بريس ــت ح ــي كش  IgMروي
انگلسـتان از   بيوسـاين   آن در Anti-Bمنوكلونال موشي و 

منوكلونـال موشـي در داخـل     IgMرويي كشت حاوي  مايع
بـه  ليتر در هر آميـول و   ميلي 2اي به مردار  هاي شيشه آميول

به  WHOنام استانداردهاي ه صورت ليوفيليزه تهيه شده و ب
ــماره ــاي ش ــارا  261/19NIBSC و  288/19NIBSC ه ه ي

 .گرديده است
بخش كنترل كيوي شركت پالايش و پژوهش خـون نيـز       

 هاي خود با استانداردهاي سازي آزمايش در راستاي همسان
 وهـا   المللـي و در جهـت اطمينـان از صـحت آزمـايش      بيت

بنـدي خـون توليـدي شـركت،      هـاي گـروه   سرم كيويت آنتي
بعد از وصول  .نسبت به تهيه استانداردهاي فوق اقدام نمود

هـاي موجـود    بر اساس دسـتورالعمل  ،استانداردهاي مذكور
ها در آب مرطر به حالت محلول در  ها، مواد داخل آميول آن
گـرم   1 سي  با استواده از سـرم فيزيولـوژي حـاوي    و آمد
 A (NIBSCليتر، استاندارد  ميلي 211م آلبوميت گاوي در سر

حجم از استاندارد حـل   2، يعني  8به  2به نسبت ( 288/19
آلبـوميت  % 1حجم سرم فيزيولوژي حـاوي   7شده به اضافه 

حجـم از   2يعنـي   1بـه   2بـه نسـبت    Bاستاندارد  و گاوي
سـرم  % 1حجم سـرم فيزيولـوژي حـاوي     9با  Bاستاندارد 
، به عنوان غلظت مبنا مورد استواده شدهگاوي رقيق آلبوميت 

% 1سي  با استواده از سرم فيزيولوژي حـاوي  . قرار گرفت
شرو  رقت، ) Aآلبوميت گاوي، دو سري رقت از استاندارد 

براي هر سوسيانسيون سلولي و دو سري  (8در  2با غلظت 
مورد آزمايش براي  Anti-Aرقت از هر معرف گروه خوني 

بعد به غلظت شرو  و به  .نسيون سلولي تهيه شدهر سوسيا
به اندازه هم حجم  ،هاي آزمايش هر رقت تهيه شده در لوله
تهيـه شـده در    A2Bو  A1  ،A2 خود از سوسيانسيون سلولي

درجــه  23-11)ســرم فيزيولــوژي اضــافه و در دمــاي اتــاق
 .  دقيره قرار داده شد 1به مدت ( گراد سانتي
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مـورد آزمـايش نيـز     Bي گروه خوني ها در مورد معرف    
عمل گرديد، با ايت تواوت كـه در ايـت    Aمثل گروه خوني 
 1در 2با غلظت شـرو     261/19NBISC مورد از استاندارد

 ـ  2) حجـم سـرم فيزيولـوژي     9اضـافه  ه حجم اسـتاندارد ب
استواده شد و مطابق روش بالا از ( آلبوميت گاوي% 1حاوي 

اي خوني مـورد آزمـايش، از   ه هاي گروه استاندارد و معرف
 . رقت سريال تهيه گرديد هر كدام دو سري

حجم محتويات داخل  معادلها  سي  به هر كدام از لوله    
هـاي قرمـز    گلبـول ( حجم در حجم % )1آن، سوسيانسيون 

ها، به  هم زدن محتويات لولهه اضافه شد و بعد از ب Bگروه 
قرار ( گراد تيدرجه سان 23-11)دقيره در دماي اتاق 1مدت 

دقيرـه در دور   2ها به مدت  دقيره لوله 1داده شدند، بعد از 
2111(g 211-211 )بعـد از اتمـام زمـان    . شدند سانتريووژ

هاي ته نشيت شده، با چند تكان آرام از ته  سانتريووژ، سلول
ها كنده شده  و بـه روش چشـمي مـورد مطالعـه قـرار       لوله

اسيون موجود در هـر لولـه،   گرفتند و در پايان ميزان آگلوتين
هـايي از توليـدات ايـت     سـري  .بندي شد درجه 1+تا  2+از 

 ــ  ــاب ش ــه انتخ ــراي مطالع ــركت ب ــي از  ـش ــه در برخ د ك
     .ها نتايج تيتراسيوني متواوت را نشان داده بودنـد  آزمايشگاه

ــ ــ هـنمون ــ Anti-Aاي ـه ــمارهـب ــري ه ش ــاي س ــاخت  ه س
.mAbA11 87، .mAbA12 87، .mAbA13 87 و.mAbA14 

ــولات  ،87 ــون و  از محص ــژوهش خ ــالايش وپ ــركت پ  ش
اي از محصولات كمياني بيوتسـت آلمـان بـه شـماره      نمونه

ــاخت  ــري س ــه 172OAM س ــورن   و نمون ــاني ل اي از كمي
، بـه همـراه    D 61171انگلستان به شـماره سـري سـاخت    

و نيــز  288/19 شــماره ســري ســاخت( NIBCS)اسـتاندارد 
، mAbB09 87 ري ساختهاي س شماره Anti Bهاي  معرف

mAbB10 87  ،mAbB11 87  ،mAbB12 87  وmAbB13 
از محصــولات شــركت پــالايش و پــژوهش خــون، بــا  87

و  OBM 177 اي از بيوتست به شماره سـري سـاخت   نمونه
 J 621219اي از كمياني لورن به شماره سري ساخت  نمونه

 بـه شـماره سـري سـاخت    B (NIBSC )به همراه استاندارد 
 .آزمايش شدند 261/19
لازم به ذكر است كه به دليل وجـود آلبـوميت گـاوي در        

ــورن  محصــولات شــركت ــر اســاس )هــاي بيوتســت و ل ب
سـازي شـرايط    و به جهـت همسـان  ( ها بروشورهاي معرف

هـاي سـريال    هـا، در تهيـه رقـت    آزمايش براي تمام نمونـه 
 ـ    معرف جـاي اسـتواده از سـرم    ه هـاي بيوتسـت و لـورن، ب

، سـرم فيزيولـوژي   % 1اوي آلبـوميت گـاوي   فيزيولوژي ح ـ
  .كار برده شده بدون آلبوميت گاوي ب

 
 ها يافته
هاي خوني توليـدي شـركت    قدرت آگلوتيناسيون معرف    

هــايي از محصــولات  پــالايش و پــژوهش خــون بــا نمونــه
مـورد   WHOهاي بيوتست و لورن و اسـتانداردهاي   شركت

كه مربوط  2جدول در  (.1و  2ول اجد)مرايسه قرار گرفتند
نتـايج حاصـله از تيتراسـيون     ،باشـد  مـي  Anti-Aبه معـرف  

هـاي   هـاي شـركت   و معـرف  WHOاستاندارد رقيـق شـده   
خارجي و معرف شركت پـالايش وپـژوهش خـون مشـابه     

لولـه   ،بوده و آخريت لوله داراي آگلوتيناسيون قابـل رييـت  
 .بود 22شماره 
 ـ  1در جدول      سـه قـدرت   دسـت آمـده از مراي  ه نتـايج ب

توليدي شركت پـالايش و   Anti-B هاي آگلوتيناسيون معرف
ــژوهش خــون، اســتاندارد  و محصــولات شــركت  WHOپ

در ايـت جـدول نتـايج    . بيوتست و لـورن در  شـده اسـت   
 WHOهـاي فـوق و اسـتاندارد     حاصل از تيتراسيون معـرف 

مشابه بوده و آخريت لوله داراي آگلوتيناسيون قابـل رييـت   
  .بود 21لوله شماره 

قــدرت   ،1و  2جــداول بنــابرايت بــا توجــه بــه نتــايج      
هاي شركت پالايش و پژوهش خون از  آگلوتيناسيون معرف

 .باشند كيويت مطلوب و قابل قبولي برخوردار مي
 1+تــا  2+ميــزان آگلوتيناســيون موجــود در هــر لولــه،     

 (. 9جدول )بندي شد درجه
 

 بحث
رولوژي، ايجـاد واكـنش   هاي س ـ هدف از انجام آزمايش    

بـادي در محـيط آزمايشـگاه     ژن و آنتـي  اختصاصي بيت آنتي
 هـاي  ژن هـا و آنتـي   بـادي  ها، آنتـي  در ايت آزمايش. باشد مي

 ـ   هم متصل ميه هاي قرمز ب گلبول نـام  ه شـوند و واكنشـي ب
مرحلـه   ؛آورنـد  وجود ميه آگلوتيناسيون را طي دو مرحله ب

هـا    بادي به آن صال آنتيها هنگام ات اول، حساس شدن سلول
نهايت  بادي و در ژن و آنتي و مرحله دوم ايجاد پل بيت آنتي
 . باشد مشاهده واكنش آگلوتيناسيون مي
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 WHO (NIBSC)المللي  با استاندارد بين Anti-Aهاي مختلم  مقايسه حداق  قدرت آگلوتيناسيون معرف: 1جدول 
 

  1 2 3 5 4 6 7 9 8 11 11 12 13 15 14 
A1 87.mAbA11 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2 87.mAbA11 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 W+9 +1 +2  - - - -
A2B 87.mAbA11 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A1 87.mAbA12 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2 87.mAbA12 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2B 87.mAbA12 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A1 87.mAbA13 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2 87.mAbA13 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 W+1 W+2  - - - -
A2B 87.mAbA13 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 +1 +2  - - - -
A1 87.mAbA14 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2 87.mAbA14 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A2B 87.mAbA14 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 W+1 W+2  - - - -
A1 I.DIAGNOSTIkA   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A2 I.DIAGNOSTIkA   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - - -
A2B I.DIAGNOSTIkA   

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A1 Lorne              

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +2  - - - - -
A2 Lorne              

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +2  - - - - -
A2B Lorne              

+1 +1 +1 +1 +9 W+9 W+9 +1 W+1 +2  - - - - -
A1 NIBSC 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2  - - - -
A2 NIBSC 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
A2B NIBSC 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 W+9 +1 +1 +2  - - - -
 

 WHO (NIBSC)المللي  با استاندارد بين Anti-Bهاي مختلم  مقايسه حداق  قدرت آگلوتيناسيون معرف: 2جدول 
 

  1 2 3 5 4 6 7 9 8 11 11 12 13 
B 87.mAbB09 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 +1 +2 +2  - - -
B 87.mAbB10 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 +1 +1 +2  - - -
B 87.mAbB11 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 +1 +1 W+1 +2  - - -
B 87.mAbB12 

+1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +2 +2  - - -
B 87.mAbB13 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 +1 +2 +2  - - -
B I.DIAGNOSTIKA   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 +9 +1 +2  - - -
B Lorne            

+1 +1 +1 +1 +1 +9 W+9 +1 +1 +2  - - -
B NIBSC 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 +1 +2 +2  - - -
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 هاي آزماي  ر لولهوتيناسيون دلبندي قدرت آگ درجه: 3جدول 
 

 هاي آگلوتينه در داخ  لوله آزماي  شك  ظاهري توده درجه آگلوتيناسيون
 .ها در محلول رويي به صورت آزاد و شناور هستند مخلوط كامً  هموژن بوده و در آن كليه سلول- 
 . دارندشوند و زمينه قرمز  هاي بسيار ريز كه با چشم غير مسلح به سختي ديده مي وجود توده 2+
 . شوند و زمينه قرمز دارند هاي كوچ  كه به راحتي با چشم غير مسلح ديده مي وجود توده 1+
 وجود چنديت توده نسبتاً بزرگ با زمينه شواف 9+
 وجود ي  يا دو توده بزرگ با زمينه شواف 1+

 
مختلوي باعث افزايش و يا كاهش ميزان و شدت عوامل     

 (. 9)گردند ميآگلوتيناسيون 
باندهاي مختلف هيدروژني، باندهاي آب گريز، باندهاي     

الكترواستاتي  و باندهاي واندروالسي در ايجاد شـبكه بـيت   
ــي ــي ژن و آنت ــل آنت ــادي دخي ــد ب ــل   و ان ــت مي ضــريب باب
دهنـد،   نشان مي Ko كه آن را با( Affinity constant)تركيبي

ري كـه  كند، به طو قدرت و سرعت ايت اتصال را تعييت مي
ژن  قدرت و سرعت اتصال بيت آنتي ،بيشتر باشد Koهر چه 
عوامل متعددي از جمله دمـا،  . گردد تر مي بادي افزون و آنتي

pH  قدرت يوني محيط آزمايش، زمان انكوباسيون و ميزان ،
 (.9)تابيرگذار هستند Koبادي بر  ژن و آنتي هاي آنتي غلظت
هـاي خـوني    وههـاي گـر   به منظور بررسي كيويت معرف    

هاي  آزمايش ،توليدي شركت پالايش و پژوهش خون ايران
هـا بررسـي قـدرت     گيرد كه يكي از آن متعددي صورت مي

 در آن .باشد ها به روش هماگلوتيناسيون مي عيار ايت معرف
زمــايش و نمونــه كنتــرل مناســب، آاز معــرف مــورد  روش
ــت ــريال  رق ــاي س ــف)ه ــتواده از   ( دو ردي ــا اس ــه و ب تهي
از  ،در سـرم فيزيولـوژي  ( حجمي% )1نسيون سلولي سوسيا
ــروه  ــرف    A2Bو  A2و   A1گ ــرل مع ــراي كنت و  Anti-Aب

ــلولي   ــيون س ــروه % 1سوسيانس ــي) Bگ ــرم ( حجم در س
فيزيولوژي، به اندازه هـم حجـم معـرف ويـا سـرم كنتـرل       

ها سوسيانسيون سلولي اضافه كرده،  مصرفي هر لوله، به لوله
در  .شـود  اق قـرار داده مـي  به مدت ي  ساعت در دماي ات ـ

پايان به روش چشمي، آگلوتيناسيون ايجاد شـده بررسـي و   
 1+هـاي داراي آگلوتيناسـيون، از    به لوله 2 بر اساس جدول

 .شود نمره داده مي 2+تا 
اي كه داراي آگلوتيناسيون  از ايت طريق، عيارآخريت لوله    
رف مع ـ( بـالاتريت عيـار  )باشد، به عنوان قدرت عيـار  مي 2+

در شركت پالايش  (.1)شود مورد آزمايش، در نظر گرفته مي
، چند نمونه  WHO و پژوهش خون به همراه استانداردهاي

هايي از كميـاني بيوتسـت    از توليدات خود شركت و معرف
هـاي   آلمان و لورن انگلي  به صورت موازي، با تهيه رقـت 

سريال و به روش هماگلوتيناسيون جهـت ارزيـابي حـداقل    
هاي توليدي شركت، نسـبت بـه اسـتانداردهاي     ر معرفعيا

بنـا بـه دسـتورالعمل    . مذكور مـورد آزمـايش قـرار گرفـت    
استانداردهاي فوق، غلظت شرو  تيتراسيون براي استاندارد 

A  ،2  و بـراي اسـتاندارد   8بهB    منظـور   1بـه   2غلظـت ،
ها با سرم فيزيولوژي حاوي سرم آلبـوميت   ايت رقت .گرديد
هـاي اسـتاندارد و    بـراي معـرف  ( وزن در حجم% )1گاوی 
هـاي شـركت پـالايش و پـژوهش خـون و بـا سـرم         معرف

ــرف    ــراي مع ــاوي ب ــوميت گ ــدون آلب ــوژي ب ــاي  فيزيول ه
به دليل وجود آلبوميت افـزوده  )هاي بيوتست و لورن شركت

هـای   تهيه شد، سـي  از نمونـه  ( هاي مذكور شده در معرف
اده از سـرم فيزيولـوژی   مورد آزمايش و استانداردها، با استو

هـای سـريال تهيـه     سـرم آلبـوميت گـاوی، رقـت    % 1حاوی 
گرديده، به داخل هر لوله آزمايش، به اندازه محتويـات هـم   

های قرمز اضافه کرده و  گلبول% 1حجمش از سوسيانسيون 
دقيرـه در   1هـا، بـه مـدت     هم زدن محتويات لولهه بعد از ب
  .دـرار داده شـاق قـهوای ات
( g 211- 211) 2111دقيرـه در دور   2 بـه مـدت   سي     

ســانتريووژ شــد و ايجــاد آگلوتيناســيون بــه روش چشــمي 
، ميـزان آگلوتيناسـيون    9بر اسـاس جـدول    .بررسي گرديد

بندي شـد و آخـريت رقتـي كـه در آن بـه       ايجاد شده درجه
شـد،   آگلوتيناسيون مشاهده مـي  (2)+طريق چشمي به ميزان
 (. 1)صول در نظر گرفته شدبه عنوان تيتر نهايي مح

 هاي انجام شده  دست آمده از آزمايشه بر اساس نتايج ب    
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 ـارا 1و 2  ولاکه طی جد هـای   عيـار نمونـه   ،انـد  ه گرديـده ي
مربوط به شرکت پالايش و پژوهش خون، درسـت مطـابق   

بنـابرايت، ايـت   . اسـت  WHOبا عيار استاندارد رقيـق شـده   
هـاي مطلـوبی    ز واكنشمحصولات از کيويت قابل قبول و ا

 .باشند برخوردار مي
هـاي   كه در ساخت محصـولات شـركت   با توجه به ايت    

طبـق  )كـار رفتـه اسـت   ه بيوتست و لورن، آلبوميت گاوي ب ـ
هـاي شـركت پـالايش و     و معـرف  (هـا  بروشورهاي معرف

باشـد ، لـذا بـراي     پژوهش خون عاري از آلبوميت گاوي مي
هـاي سـريال    هيـه رقـت  سازي شرايط آزمايش، در ت همسان
ــه ــژوهش خــون، از ســرم   نمون ــالايش و پ هــاي شــركت پ

آلبوميت گاوي استواده شد، ولي براي % 1فيزيولوژي حاوي 
هـاي بيوتسـت و لـورن، سـرم      هاي سريال معرف رقت تهيه

 ـ  .كار برده شـد ه فيزيولوژي بدون آلبوميت گاوي ب ه نتـايج ب
 هـاي  كه چنانچه محصـولات شـركت   داددست آمده نشان 

، حـداقل  اشندبيوتست و لورن نيز عاري از آلبوميت گاوي ب
ــركت    ــولات ش ــيون محص ــدرت آگلوتيناس ــق ش و ـپالاي

مـذكور  هـاي   ا عيار محصـولات شـركت  ـون بـش خـپژوه
 . نمايد ميبرابري 

 گيري نتيجه
 بـرداري و  اشاره شد، نحوه نمونه ه قبً ـه كـونـان گـهم    
بندي  فرد و نحوه درجه هاي سريال، قدرت بينايي رقتتهيه 

قدرت آگلوتيناسيون، از يـ  فـرد بـه فـرد ديگـر متوـاوت       
 ـ  .باشد مي هـاي   دسـت آمـده از آزمـايش   ه بنابرايت، نتـايج ب

براي رفع ايـت مشـكل و كـاهش    . نيستيكسان  تيتراسيون
ــيون و   ــايج تيتراسـ ــدن نتـ ــالي در خوانـ ــاي احتمـ خطاهـ

با تهيـه و  وليت امر ؤگردد مس پيشنهاد مي ،ها دهي آن گزارش
هـاي خـوني معرفـي     هاي گـروه  توزيع استانداردهاي معرف

هـاي مرجـع، بـه     در بـيت آزمايشـگاه   WHOشده از طـرف  
هاي تيتراسيون  تر شدن نتايج آزمايش سازي و شواف همسان

 .در سطح كشور جهت صدور مجوز استواده، كم  نمايند
     

 تشكر و قدرداني
دكتر ابوفاضلي، دكتـر   ناوسيله از آقاي جاست تا بديته ب    

 ،دكتر عليرضا آبايي، لطيـف حميـدپور زار    ،مايكل ك فت
توليـد   از پرسنل زحمتكش واحد هم چنيتو ناصر نصرتي 

بـه لحـاد در اختيـار قـرار      شركت پالايش و پژوهش خون
ــال مــورد وهــاي خــوني م هــاي گــروه دادن معــرف نوكلون

 .آزمايش، تشكر و قدرداني گردد
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Abstract 
Background and Objectives 

ABO blood group system antibodies agglutinate red blood cell suspension in physiologic 

serum directly without any reaction booster. In the present study the potency of IBRF-

manufactured anti-A and anti-B blood grouping reagents by the hemagglutination method in 

test tube was reassessed against the new WHO international minimum potency standards. 

 

Materials and Methods 

In this experimental study, starting concentrations defined in WHO standards were used in 

titration. Doubled dilution series of WHO standards (from starting concentrations) and IBRF 

blood grouping reagents (from neat) were prepared by using buffered saline containing 2% 

BSA as diluent. One volume of each starting concentration together with one volume of 

prepared dilutions were mixed with one volume of a 2% suspension of A1, A2, A2B, and B 

cells in glass test tubes, respectively. After appropriate incubation and centrifugation of the 

tests according to specified criteria, the reactions were graded macroscopically. 

 

 Results 

The results showed that the IBRF anti-A and anti-B blood grouping reagents comply with the 

minimum WHO standard dilution. Consequently, IBRF anti-A and anti-B blood grouping 

reagents were shown to be safe for screening and diagnostic purposes. 

 

Conclusions 

The quality of blood grouping reagents is clearly an important factor for safe blood transfusion. 

Routine titration tests are not reliable methods for evaluation of those reagents. Fortunately, 

this problem would be solved using the above standards. This recommended method is 

provided to help assist manufacturers in pursuing new product license applications and making 

amendments in existing ones. 
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